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4. 入力オーバー表示
測定値が各測定レンジの最大表示値を超えるとOL表示になります。
5. オートパワーオフ
最終キー操作後約15分で自動的に表示が消えて電源オフ状態になります。
注：オートパワーオフ中もわずかに電力を消費します。電池の消耗を防ぐため測定終了後
はファンクションスイッチをOFFにしてください。

解除：電源ONの状態でREL     キーを長押しします（　  消灯）。

●周波数・デューティー比測定レンジで、直流 / 交流30V RMS以上の測定をしないで
ください。感電事故や本器の焼損につながる恐れがあります。
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